
Relevé de la réponse en fréquence et caractérisation des modes
propres de vibration d'un diapason

Objectif:   L'objectif de ce projet est de caractériser expérimentalement les modes de
vibration d'un diapason en déterminant leurs fréquences propres et leurs facteurs
de qualité. Cette analyse repose sur le calcul d'une véritable fonction de transfert
(FRF), obtenue en mesurant simultanément l'effort d'excitation d'un marteau
instrumenté et la réponse dynamique d'un accéléromètre spécifiquement choisi pour
sa légèreté afin de limiter son influence sur la structure.

Cette chaine de mesure a permis de caractériser expérimentalement les modes de vibration d'un diapason via
une analyse modale par impact (accéléromètre et marteau instrumenté synchronisés sous LabVIEW) pour
répondre au cahier des charges du client Top Modal.

Les résultats ont mis en évidence sept
fréquences propres entre 0 et 10 kHz,
dont le mode fondamental mesuré avec
précision à 319,80 Hz (très proche des
320 Hz nominaux), le tout validé par un
modèle analytique et appuyé par une
quantification rigoureuse des incertitudes
de mesure. Le cahier des charges a été
respecté.


